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心エコー法施行の川崎病 207 例のうち冠動脈造影施行例35例(平均 2.8 才)と，健常例28例(平均 2.8
才)の計63例を今回の対象とした。冠動脈造影所見の内訳は冠動脈痛例18例，左冠動脈主幹部の拡大を
呈したもの 1 例，ならびに造影上異常所見を認めなかった例16例である。
使用した超音波装置は扇形電子走査型超音波心臓断層装置 (EUB-10) である。左冠動脈主幹部 (L







健常例のLMCAエコー像は28例全例， RCA起始部は16例 (57%) で検出され，形状はし、ずれも冠動脈
口から連続する管状エコー像として描記された口




た。冠動脈癌発生部位別癌エコー検出率は， LMCAより分岐部を含む領域の動脈癌 9 例， LAD近位部癌
9 例， RCA起始部14例の全例において検出可能であった。 RCA起始部につづ、く末梢部動脈癌は 5 例中 3
例 (605ぢ)が描出可能であった口しかし，左回旋枝 (LCX) の孤立性小動脈痛， LAD末梢部癌， RCA末
梢部癌は検出できなかった。冠動脈癌部の管径は，健常例や川崎病冠動脈造影正常例のLMCA と RCA
起始部での管径範囲 2---5mm より大きく， 6 ---23mmであった。乙れらの癌エコー像の形態，部位，大き
さは冠動脈造影所見とよい対応を示した。
LMCA拡大の 1 例は轡曲のゆるやかな長楕円形エコーで，管径 6 皿であった。





の検出は 5 例中 3 例であった。
2. 冠動脈癌エコー像の形態は円形，半円形，紡錘形，西洋梨形で，その管径はすべて 6 mm以上で，
健常例と正常造影所見川崎病の冠動脈エコー管径 2 --5 mm と識別しえた。
3. 冠動脈壁エコー強度は健常例に比し，川崎病冠動脈正常例ならびに冠動脈癌例では強く，石灰化
例では一層高度な変化を呈した。また冠血管壁の内膜肥厚および血栓形成も描出する乙とが可能であっ
た。
論文の審査結果の要旨
本研究は熱性皮膚粘膜リンパ節症候群(川崎病)の予后を左右する冠動脈病変を超音波心臓断層法を
用いて，非侵襲的 lと描出し，その心エコー診断を確立することにある。本研究によれば、両側冠動脈近
位部癌エコー像は 100%検出可能であった。かっ，この冠動脈癌エコー所見は，形，定量的評価の冠動
脈管径において，非冠動脈癌例の冠動脈と識別しえた。さらに，本法は血栓形成，内膜肥厚，血管壁石
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灰化といった病態変化K も対応し，適確に評価しえた。乙れらの知見は本症突然死の原因となる血栓性
閉塞冠動脈癌の早期診断と病態把握にも有用である。したがって，本研究は医学博士の学位論文として
価値あるものと認める。
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